投标人：
关于信号分析仪，招标文件采购需求关于技术指标有更改，如下：
1. 重要指标：单机信号解调带宽：修改为≥100MHz，可升级修改为至500MHz带宽；
2. 重要指标：增加“频率范围:10Hz~13GHz”；

3. 重要指标：增加“显示平均噪声电平(DANL)：<-150dBm (CF=2GHz，8GHz)”；

4. 重要指标：相位噪声(CF=1GHz)：1kHz偏移<修改为–120dBc/Hz；10kHz偏移 <修改为–125dBc/Hz；100kHz偏移 <修改为–130dBc/Hz；
5. 重要指标：增加“幅度精度:<0.5dB (10M~6GHz)”；

6. 将重要指标“1dB压缩点：+15dBm(≤3GHz); +7dBm(>3GHz)；”变更为一般指标；

7. 将重要指标“配置VSA通用数字矢量解调功能”变更为一般指标；

8. 一般指标：删除“频率范围:3Hz~13.5GHz”；
            删除“测量总误差（衰减器分别设置为10dB,20dB,30dB,40dB）：±0.4dB (10 MHz~8GHz)；±1.4dB (8GHz~22GHz)；±1.7dB（22GHz~26.5GHz)”；
9. 一般指标：增加“频率分辨率：0.001Hz”。
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